
 

BILANCE DA LABORATORIO 
 

SERIE ALD 
 

 

 

 

 

MANUALE UTENTE 
 

ALD_13.02_IT 

 



2 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................................................pag.  4 
1.1 DESCRIZIONE  ................................................................................................................................................ pag.  4 
1.2 CARATTERISTICHE  ........................................................................................................................................ pag.  4 
1.3 PRECAUZIONI DI SICUREZZA  ....................................................................................................................... pag.  4 

2. INSTALLAZIONE  .....................................................................................................................................................pag.  5 
2.1 DISIMBALLAGGIO  .......................................................................................................................................... pag.  5 
2.2 INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI  ............................................................................................................. pag.  5 

2.2.1 Montaggio dei modelli ALD2102, ALD4102 ............................................................................................. pag.  5 
2.2.2 Montaggio dei modelli ALD114, ALD264, ALD213, ALD413, ALD513  ..................................................... pag.  5 

2.3 SCELTA DELL'UBICAZIONE  ........................................................................................................................... pag.  8 
2.4 MESSA A LIVELLO DELLA BILANCIA  ............................................................................................................. pag.  8 
2.5 COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA  ............................................................................... pag.  8 

2.5.1 Alimentatore di rete  ................................................................................................................................. pag.  8 
2.5.2 Accensione e spegnimento  ..................................................................................................................... pag.  8 

2.6 CALIBRAZIONE INIZIALE  ............................................................................................................................... pag.  8 
3. FUNZIONAMENTO  ..................................................................................................................................................pag.  9 

3.1 PANORAMICA DEI COMANDI E DELLE FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE  .................................................. pag.  9 
3.1.1 Modelli ALD114, ALD264, ALD213, ALD413, ALD513, ALD2102, ALD4102  ........................................... pag.  9 

3.2 FUNZIONI DEI TASTI  ...................................................................................................................................... pag.10 
3.3 USO DELLE FUNZIONI DEI TASTI  ................................................................................................................. pag.11 

3.3.1 Impostazione della bilancia a zero  .......................................................................................................... pag.11 
3.3.2 Calcolo della tara  .................................................................................................................................... pag.11 
3.3.3 Modifica delle unità di misura .................................................................................................................. pag.11 
3.3.4 Modifica delle modalità d'applicazione  .................................................................................................... pag.11 
3.3.5 Stampa dei dati  ....................................................................................................................................... pag.11 

3.4 MENU  .............................................................................................................................................................. pag.12 
3.4.1 Struttura dei menu  .................................................................................................................................. pag.12 
3.4.2 Navigazione dei Menu  ............................................................................................................................ pag.13 
3.4.3 Modifica delle impostazioni  ..................................................................................................................... pag.13 

3.5 MODALITÀ D'APPLICAZIONE  ........................................................................................................................ pag.14 
3.5.1 Peso (WEIGH)  ........................................................................................................................................ pag.14 
3.5.2 Conteggio pezzi (COUNT)  ...................................................................................................................... pag.14 
3.5.3 Pesatura percentuale (PERCENT)  ......................................................................................................... pag.15 

3.6 CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE  ................................................................................................................. pag.15 
3.6.1 Pesatura con carico sospeso (da sotto)  .................................................................................................. pag.15 

3.7 IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA  .................................................................................................................. pag.16 
3.7.1 Calibrazione  ............................................................................................................................................ pag.16 
3.7.2 Masse di calibrazione  ............................................................................................................................. pag.18 
3.7.3 Setup (Impostazioni)  ............................................................................................................................... pag.19 
3.7.4 Readout (Risultati)  .................................................................................................................................. pag.19 
3.7.5 Mode (Modalità)  ...................................................................................................................................... pag.19 
3.7.6 Unit (Unità di misura)  .............................................................................................................................. pag.20 
3.7.7 Print-1 (Stampa-1)  .................................................................................................................................. pag.20 
3.7.8 RS232-1  ................................................................................................................................................. pag.21 
3.7.9 GLP Data (Dati GLP)  .............................................................................................................................. pag.21 
3.7.10 GLP Print (Stampa GLP)   ..................................................................................................................... pag.22 
3.7.11 Reset (Ripristino)  .................................................................................................................................. pag.22 
3.7.12 Lockout (Blocco)   .................................................................................................................................. pag.23 
3.7.13 End (Fine)  ............................................................................................................................................. pag.24 

3.8 LEGAL FOR TRADE (LFT) (VERSIONE PER L'UTILIZZO IN RAPPORTO CON TERZI)  ............................... pag.24 
3.9 BLOCCO DELL'ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA  ............................................................. pag.24 
3.10 STAMPA DEI DATI  ......................................................................................................................................... pag.24



3 

4. MANUTENZIONE  .....................................................................................................................................................pag.25 
4.1 CALIBRAZIONE  ............................................................................................................................................... pag.25 
4.2 PULIZIA ............................................................................................................................................................ pag.25 
4.3 INDIVIDUAZIONE GUASTI  .............................................................................................................................. pag.25 

 
5. DATI TECNICI  ..........................................................................................................................................................pag.26 

5.1 DISEGNI TECNICI  ........................................................................................................................................... pag.26 
5.2 SPECIFICHE TECNICHE  ................................................................................................................................ pag.27 
5.3 COMUNICAZIONI RS232  ................................................................................................................................ pag.28 

5.3.1 Elenco comandi seriali  ............................................................................................................................ pag.28 
5.3.2 Collegamenti RS232  ............................................................................................................................... pag.29 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ...........................................................................................................................pag.30 
 

GARANZIA ...................................................................................................................................................................pag.30 
 



4 

1. INTRODUZIONE 
Questo manuale contiene le istruzioni per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione della bilancia. Leggere 
attentamente l’intero manuale prima di utilizzare la bilancia.  

 
1.1 DESCRIZIONE  
Queste bilance sono strumenti di pesatura di precisione che vi forniranno anni di servizio purché ve ne prendiate buona 
cura. Le bilance sono disponibili con portata da 110 grammi a 4100 grammi.  
 

1.2 CARATTERISTICHE  
 Alimentatore di rete incluso 

 Pesatura, conteggio pezzi, pesatura percentuale  

 Interfaccia RS232  

 Gancio per dispositivo antifurto 

 Gancio per pesatura con carico sospeso( da sotto) 
 

1.3 PRECAUZIONI DI SICUREZZA  
Seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:  

 Verificare che il voltaggio d’entrata stampato sull’adattatore Vac corrisponda all’alimentazione di rete locale Vac.  

 Usare la bilancia solo in luoghi asciutti  

 Non utilizzare la bilancia in ambienti ostili  

 Evitare la caduta di carichi sulla bilancia 

 Non capovolgere la bilancia senza prima installare la copertura a cono  

 La manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato 
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2. INSTALLAZIONE  
 
2.1 DISIMBALLAGGIO  
Rimuovere la bilancia e i relativi componenti dalla confezione. Conservare i materiali di imballaggio per assicurare la 
conservazione e il trasporto in sicurezza del prodotto.  

 
2.2 INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI  
Consultare le illustrazioni e le istruzioni sotto riportate per individuare e assemblare la bilancia con i suoi componenti. Prima 
di utilizzare la bilancia, vanno installati tutti i componenti. 
 
2.2.1 Montaggio dei modelli ALD2102, ALD4102  
 
Nota: le istruzioni di montaggio valgono anche per i modelli con i suffissi C.  

1. Inserire il sotto-piatto sul cono di montaggio che si trova al centro della bilancia. Allineare il sotto-piatto in modo che 
sia perfettamente posizionato sul cono.  

2. Collocare il piatto di pesatura sul sotto-piatto.  
3. Se previsto, posizionare l'anello per correnti d'aria sui perni ubicati sul perimetro della bilancia. 
 

2.2.2  Montaggio dei modelli ALD114, ALD264, ALD213, ALD413, ALD513  
 
1. Inserire il gruppo della piattaforma sul cono di montaggio al centro della bilancia. 
 
2. Rimuovere dalla confezione le cinque (5) sezioni che compongono il paravento. Va notato che due (2) delle sezioni 

sono lisce, due (2) sono dotate di maniglie e l'altra è contenuta in un telaio di plastica. Queste sezioni o pannelli 
rappresentano, rispettivamente, le parti anteriori e posteriori, le porte laterali e la porta superiori del paravento. Il 
paravento contiene quattro (4) montanti e due (2) barre trasversali che funzionano da telaio per l'inserimento dei 
pannelli.  
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3. Installare i pannelli di vetro lisci in modo da formare la parte anteriore e la parte posteriore del paravento.  
 

 Selezionare un pannello di vetro liscio e inserirne il bordo inferiore nella fessura sulla parte anteriore della 
bilancia, come illustrato.  

 

 Mentre si spinge il bordo superiore del pannello di vetro laterale verso la barra trasversale, premere il fermaglio 
piccolo che si trova sotto la barra trasversale superiore, inserendo una mano dall'alto del telaio.  

 

 Spingere il pannello di vetro nel telaio finché non si blocca in posizione.  
 

 Lasciar andare il fermaglio una volta inserito completamente il pannello di vetro.  
 

 Ripetere queste operazioni per installare l'altro pannello di vetro liscio sul lato posteriore. 
 
 

 
4. Installare le porte di vetro sui lati del telaio del paravento.  
 
Nota: le porte di vetro devono essere inserite nel telaio del paravento prima di inserire la porta superiore, allo stesso 
modo la porta superiore va levata prima di rimuovere le porte laterali.  

 Tenere e posizionare le porte in modo che la maniglia si trovi verso la parte anteriore della bilancia e che la 
tacca sul bordo inferiore della porta sia allineata con la linguetta bianca che sporge dal lato dell'alloggiamento 
della bilancia (sotto illustrato). 

 

 Inserire il bordo superiore della porta di vetro nell'area rientrante sotto la barra trasversale del telaio del 
paravento.  

 

 Far scorrere la tacca sul bordo inferiore sopra alla linguetta e posizionare la porta.  
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5. Adesso è possibile aprire la porta facendola scorrere verso la parte posteriore della bilancia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Installare il pannello superiore della porta. 

 Inserire la porta superiore nel paravento tenendo la porta orizzontalmente sul telaio del paravento, come 
illustrato.  

 Posizionare il bordo posteriore della porta in modo che si possa inserire nell’apertura.  
 

Tac
ca 
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2.3 SCELTA DELL'UBICAZIONE  
Posizionare la bilancia su una superficie solida e ferma. Evitare luoghi con presenza di correnti d'aria, vibrazioni, fonti di 
calore eccessive e variazioni rapide di temperatura.  

 
2.4 MESSA A LIVELLO DELLA BILANCIA  
Prima di utilizzare la bilancia, i piedini devono essere regolati in modo tale che la bilancia si trovi in piano sulla superficie. 
Questo consentirà una pesatura accurata. In un finestrella sulla parte anteriore della bilancia è presente un indicatore a 
bolla d'aria. Mettere la bilancia a livello regolando i piedini in modo che la bolla si trovi al centro del cerchio, come illustrato 
di seguito.  

 
 

Messa a livello della bilancia 
 
 

2.5 COLLEGAMENTO DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
 
2.5.1 Adattatore Vac  
Collegare l’adattatore Vac alla presa di corrente elettrica nel muro. Collegare la spina sul retro della bilancia.  
 
2.5.2 Accensione e spegnimento  
 
Premere il tasto On/Zero per accendere. 
 
La bilancia esegue un controllo dei segmenti del display. 
 
 
Quindi visualizza l'ultima modalità d'applicazione selezionata. 
 
 
Per spegnere, tenere premuto il tasto Off (Spento) fino a che non viene 
visualizzata la scritta OFF, poi rilasciarlo.  

 
2.6 CALIBRAZIONE INIZIALE 
Quando la bilancia viene installata per la prima volta o spostata in un'altra posizione, va calibrata per assicurare una 
pesatura accurata. Prima di iniziare questa operazione, sono necessari i pesi di calibrazione adatti. Consultare la Sezione 
3.7 per informazioni sulle procedure di calibrazione e sui pesi.  
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3. FUNZIONAMENTO  
 
3.1 PANORAMICA DEI COMANDI E DELLE FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE  
 

3.1.1 Modelli ALD114, ALD264, ALD213, ALD413, ALD513, ALD2102, ALD4102  
 

 
 
 

 

 

 

 

Finestra del display digitale 
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N. 

N. Descrizione  N. Descrizione 

1 Tasto ON / ZERO / OFF / yes 
(Acceso / Zero / Spento / sì) 

18 Interruttore di blocco  

2 Tasto PRINT / UNIT / no 
(STAMPA / UNITÀ DI MISURA/ no) 

19 Display principale 

3 Bolla di livello 20 Indicatore sottodivisione 

4 Tasto FUNCT / MODE / back 
(FUNZIONE / MODALITÀ / indietro) 

21 Unità di misura 

5 Tasto TARE / MENU CAL / exit 
(TARA / MENU CALIBRAZIONE / uscita) 

22 Indicatore di memoria 

6 Display 23 Indicatore di carica della batteria 

7 Vassoio 24 Indicatore di Pezzi 

8 Etichetta informativa sul lato  25 Display secondario  

9 Etichetta informativa 26 Indicatore di peso lordo (Gross) 

10 Apertura per pesatura con carico sospeso 
(da sotto) 

27 Indicatore di peso lordo (Brutto) 

12 Piedini di livellamento 29 Indicatore di tara predeterminata 

13 Connettore COM 1  - RS232 30 Indicatore di peso netto 

15 Anello per correnti d'aria 31 Indicatore di peso stabile 

16 Paravento  32 Indicatore di peso negativo 

17 Alimentazione 33 Indicatore di zero 

 

3.2 FUNZIONI DEI TASTI  
Per far funzionare la bilancia e navigare nei menu, sono disponibili quattro tasti. La funzione di ciascun tasto è illustrata di 
seguito.  

 

 

Funzione 
principale 

On/Zero (Acceso/Zero) 

 Se la bilancia è 
spenta, la accende. 

 Se la bilancia è 
accesa, regola lo 
zero. 

Print (Stampa) 

 Invia il valore 
visualizzato 
all'interfaccia seriale. 

Function (Funzione) 

 L'operazione 
dipende dalla 
modalità 
d'applicazione. 

Tare (Tara) 

 Esegue la tara 
semiautomatica 

Funzione 
secondaria 

Off  
(Spento) 

 Spegne la bilancia. 

Unit 
(Unità di misura) 

 Modifica l'unità di 
misura. 

Mode 
(Modalità) 

 L'operazione 
dipende dalla 
modalità 
d'applicazione. 

Menu-Cal 
(Menù Calibrazione) 

 Consente di accedere al 
menu User (Utente). 

 Calibration (Calibrazione) è 
il primo sotto-menu. 

Funzione 
menu 

Yes (Sì)  

 Accetta 
l’impostazione 
visualizzata 
(lampeggiante).  

No 

 Non accetta 
l’impostazione 
visualizzata 
(lampeggiante). 

 Aumenta un valore 
inserito.  

Back (Indietro) 

 Ritorna alla voce di 
menu precedente.  

 Riduce un valore 
inserito.  

Exit (Esci) 

 Esce immediatamente dalla 
modalità menu.  

 Termina ed interrompe una 
calibrazione in esecuzione. 
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3.3 USO DELLE FUNZIONI DEI TASTI  
 
3.3.1 Impostazione della bilancia a zero 
Rimuovere il carico dal vassoio e premere il tasto Zero per impostare il display a zero. 
Quando il vassoio o la piattaforma di pesatura sono vuoti, viene attivato l'indicatore di zero se la misurazione è di ± 1/4 
dell'impostazione a zero. 

 
3.3.2 Calcolo della tara  
Per calcolo della tara si intende la sottrazione del peso del contenitore in modo da visualizzare solo il peso degli oggetti 
all'interno del contenitore (peso netto).  
 
Per eseguire il calcolo della tara 
Mettere il contenitore vuoto sul vassoio e premere il tasto Tare (Tara).  
Aggiungere il materiale nel contenitore. Viene visualizzato il peso netto del materiale.  
Per eliminare il valore di tara, rimuovere il contenitore dal vassoio e premere il tasto Tare. 
 
Tara automatica 
Abilitando la funzione di tara automatica, ponendo sulla bilancia il peso del contenitore, esso viene automaticamente messo 
in tara. La tara automatica è impostata nel sottomenu Setup (Impostazione). 
Consultare la sezione 3.7.3 Sottomenu Setup.  
Nel display secondario viene visualizzata la scritta lampeggiante PLACE CONTAINER (Mettere il contenitore sul vassoio). 
Il valore di tara viene eliminato automaticamente quando si toglie il contenitore dal vassoio.  
 
Tara predeterminata 
Utilizzare il comando xT nella tabella dei comandi per inserire un valore di tara predeterminato mediante un computer. 
Per eliminare il valore di tara, inserire il valore 0.0. Consultare la sezione 5.3.1.  

 
3.3.3 Modifica delle unità di misura 
La bilancia può essere configurata in modo da utilizzare diverse unità di misura. Il sottomenu Unit (Unità di misura) 
consente di abilitare o disabilitare un'unità di misura specifica.  
Per selezionare un'unità di misura:  
Tenere premuto il tasto Unit (Unità di misura) fino a quando non viene visualizzata l'unità desiderata.  
Nota: se l'unità di misura desiderata non viene visualizzata, è necessario attivarla nel menu Unit (consultare la sezione 
3.7.6.). 

 
3.3.4 Modifica delle modalità d'applicazione 
La bilancia può essere configurata per funzionare in diverse modalità d'applicazione. Il sottomenu Mode (Modalità) 
consente di selezionare una modalità d'applicazione specifica.  
Tenere premuto il tasto Mode (Modalità) fino a quando non viene visualizzata la modalità desiderata sul display 
secondario.  
Nota: se la modalità desiderata non viene visualizzata, è necessario attivarla nel menu Mode. Consultare la sezione 3.7.5.  

 
3.3.5 Stampa dei dati 
Premere il tasto Print (Stampa) per inviare il valore visualizzato alla porta COM (consultare la sezione 3.10).  
Nota: è necessario che l'opzione Auto Print (Stampa automatica) sia impostata su OFF(consultare la sezione 3.7.7).  
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3.4 MENU 
3.4.1 Struttura dei menu 
Di seguito è illustrata la struttura dei menu della bilancia. 
 

CALIBRATE (Calibrazione) 
(3.7.1)  

SETUP (Impostazione) 
(3.7.3)   

READOUT (Risultato) (3.7.4)  

InCal (Calibrazione interna) 
Span (Guadagno) 
Linearity (Linearità) 
CalTest (Verifica calibrazione) 
Cal Adj (Aggiustamento 
calibrazione)  
End Cal (Fine calibrazione) 

 Legal Trade 
(Utilizzo in rapporto con 
terzi) 
Auto Tare (Tara automatica) 
Auto Off (Spegnimento 
automatico Illuminazione 
posteriore) 
End Setup (Fine 
impostazione) 

 Auto Zero (Zero automatico) 
Filter (Filtro) 
Gross Ind. (Ind. peso lordo) 
End Read (Fine lettura) 

 

  

 

       

        
         

            

PRINT-1 (Stampa 1) (3.7.7) 
 

UNIT (Unità di misura) 
(3.7.6)   

MODE (Modalità) (3.7.5)  

Output (Uscita): WhenStable 
(Trasmissione a stabilità), 
GLP Tare (Tara GPL) 

Auto Print (Stampa automatica) 
Content (Contenuto):  

NumberOnly (Solo numeri),  
Header (Intestazione), Gross 
(Lordo), Net (Netto), Tare 
(Tara), Reference 
(Riferimento), Result 
(Risultato), GLP  

Layout (Disposizione): 
Line Format (Formato linea),  
4LF (4 linee vuote) 
Form Feed (Salto pagina)  

List (Elenco) 
End Print-1 (Fine stampa 1) 

 mg 
g 
kg 
oz 
lb 
ct 
End Unit (Fine unità di 
misura) 

 Weigh (Peso) 
Count (Conteggio) 
Percent (Percentuale) 
End Mode (Fine modalità) 

 

         

           

          

          

          

          

          

   
       

 

 
 

           

RS232-1 (3.7.8)   GLP DATA (Dati GLP) 
(3.7.9) 

 GLP PRINT (Stampa 
GLP)(3.7.10) 

Baud 
Parity (Parità) 
Handshake  
End RS232-1 (Fine RS1) 

 User ID (ID utente) 
Proj ID (ID progetto) 
Time (Ora) 
Date (Data) 
EndGLPData (Fine dati GLP) 

 Time (Ora) 
Balance ID (ID bilancia) 
User ID (ID utente) 
Project ID (ID progetto) 
Difference (Differenza) 
Name (Nome) 
End GLP Prt (Fine stampa GLP) 
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END (Fine) (3.7.13)  LOCKOUT (Blocco) (3.7.12)  RESET (Ripristino) (3.7.11) 
  Calibrate (Calibrazione) 

Setup (Impostazione) 
Readout (Risultato) 
Mode (Modalità) 
Unit (Unità) 
Print-1 (Stampa 1) 
RS232-1 
GLP Data (Dati GLP) 
GLP Print (Stampa GLP) 
Reset (Ripristino) 
Lock Set (Impostazione 
blocco) 
End Lockout (Fine blocco) 

 Setup (Impostazione) 
Readout (Risultato) 
Mode (Modalità) 
Unit (Unità) 
Print-1 (Stampa 1) 
RS232-1 
GLP Data (Dati GLP) 
GLP Print (Stampa GLP) 
Lockout (Blocco) 
Global (Global) 
End Reset (Fine ripristino) 
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3.4.2 Navigazione dei Menu 
Il menu della bilancia è composto da tre livelli. Il livello superiore è il menu principale composto da diversi sotto menu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECONDO LIVELLO 
Il secondo livello della struttura compone il sotto menu. Ogni 
sotto menu è composto da diverse voci di menu. 
 
 

LIVELLO INFERIORE  
Il livello inferiore della struttura è composto dalla voce di 
menu. 
 
 
 
 
3.4.3 Modifica delle impostazioni 
Per modificare un'impostazione di menu, eseguire le operazioni qui descritte: 
 
APERTURA DI UN MENU 
Tenere premuto il tasto Menu fino a quando non viene visualizzato MENU sul display principale. Rilasciare il tasto e il 
primo sottomenu lampeggia sul display secondario.  
Nota: quando il display secondario lampeggia, premere Yes (Sì) per accettare. Premere No o Back (Indietro) per 
visualizzare un altro sotto menù.  
 
SELEZIONE DEL SOTTO MENU 
Premere il tasto No per selezionare il sotto menu successivo o il tasto Back (Indietro) per selezionare il sotto menu 
precedente. Premere il tasto Yes (Sì) per selezionare il sotto menu che viene visualizzato sul display secondario 
(lampeggiante). Adesso il nome del sotto menu appare sul display principale e la prima voce del primo menu viene 
visualizzata sul display secondario (lampeggiante).  
 
SELEZIONE DELLA VOCE DI MENU 
Premere il tasto No per selezionare l’impostazione successiva o il tasto Back (Indietro) per selezionare l’impostazione 
precedente. Premere il tasto Yes (Sì) per selezionare e memorizzare l’impostazione sul display secondario (lampeggiante).  
 
USCITA DAL MENU 
Premere il tasto Exit (Uscita) in qualsiasi momento per uscire velocemente dal menu o selezionare il sotto menu END 
(FINE) e premere il tasto Yes (Sì) per tornare al menu superiore.
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3.5 MODALITÀ D'APPLICAZIONE  
Sono disponibili le modalità d'applicazione seguenti: peso, conteggio parti e pesatura percentuale. L'impostazione 
predefinita prevede l'attivazione della modalità peso e la disattivazione di tutte le altre.  
Nota: prima di utilizzare una modalità d'applicazione, è necessario attivarla nel menu Mode (consultare la sezione 3.3.4).  
 
 
3.5.1 Peso (WEIGH) 
Utilizzare questa modalità per determinare il peso utilizzando l'unità di misura selezionata. L'impostazione di fabbrica 
prevede l'abilitazione dei grammi. Prima di utilizzare altre unità, è necessario attivarle nel menu Unit (Unità) (consultare la 
sezione 3.7.6). 
 

Tenere premuto il tasto Mode (Modalità) fino a che non viene visualizzato WEIGH 
(PESO), poi rilasciarlo. 
Premere Zero per azzerare la bilancia. 
 
Mettere gli oggetti da pesare sul vassoio per visualizzarne il peso.  
L'esempio mostra un peso di 200 grammi. 
 
3.5.2 Conteggio pezzi (COUNT) 
Usare la modalità Conteggio pezzi per contare i pezzi con peso uniforme. 
 
Tenere premuto il tasto Mode (Modalità) fino a che non viene visualizzato Count 
(Conteggio), poi rilasciarlo. 
 
Determinazione del Peso medio unitario (Average Piece Weight-APW) 
Ogni volta che si deve contare un nuovo tipo di pezzo, è necessario determinare il 
peso unitario di un pezzo (Peso medio unitario-Average Piece Weight) utilizzando 
una piccola quantità di pezzi. Questo peso medio viene conservato in memoria 
fino a che non viene sostituito da un altro. 
 
Se è già stato determinato un APW, con Count (Conteggio) viene visualizzato il 
messaggio Clear APW? (Eliminare APW?) lampeggiante. 
Premere No per utilizzare l'APW salvato in precedenza. Altrimenti, premere Yes 
(Sì) per determinare un nuovo APW. 
 
Il peso attuale (0.00) è visualizzato sul display principale, mentre su quello 
secondario è mostrata la quantità di pezzi da utilizzare per il campionamento 
(PLACE 10). 
 
Per modificare la quantità di pezzi per il campionamento, tenere premuto il tasto 
No per aumentare le dimensioni ad un valore compreso tra 1 e 100. Quando, sul 
display secondario, vengono visualizzate le dimensioni desiderate, rilasciare il 
tasto.  
 
Collocare il numero di pezzi specificato sul vassoio. 
Premere il tasto Function (Funzione) per accettare. Sul display principale adesso 
è indicato il numero dei pezzi. Il peso è visualizzato sul display secondario. 
 
Premendo brevemente il tasto Function (Funzione), sul display secondario viene 
visualizzato l'APW. Nell'esempio è indicato un APW di 2,000 g.  
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Eliminazione dell'APW 
Tenere premuto il tasto Mode (Modalità) fino a che non viene visualizzato COUNT (Conteggio) sul display secondario.  
 
Ottimizzazione dell'APW 
L'unica regolazione consentita per il conteggio pezzi è l'APW Optimization (Ottimizzazione dell'APW) che può essere 
impostato su On o OFF nel menu Mode (Modalità) utilizzato quando è attivo il conteggio pezzi. Quando l'ottimizzazione 
APW è impostata su on, il peso medio unitario viene ottimizzato automaticamente, consentendo un conteggio pezzi più 
accurato. L'impostazione predefinita è On. Quando viene stabilito un nuovo APW, l'ottimizzazione ha luogo qualora nel 
vassoio venga aggiunto un numero di pezzi fino a tre volte il numero di pezzi già nel vassoio. Nel display secondario viene 
visualizzato brevemente APW OPT. 
 
3.5.3 Pesatura percentuale (PERCENT) 
Utilizzare la modalità (Pesatura percentuale) per misurare il peso di un campione come percentuale di un peso di 
riferimento predeterminato. Per selezionare la pesatura percentuale, consultare la sezione 3.3.4. 
 

Tenere premuto il tasto Mode (Modalità). Quando viene visualizzato PERCENT 
(Percentuale), rilasciare il tasto. Nel display principale è visualizzato PERCENT.  
Se in memoria è presente un peso di riferimento, nel display secondario è 
mostrato CLEAR REF? (Eliminare referenza?) (lampeggiante). Premere No per 
utilizzare il peso di riferimento precedentemente memorizzato e avviare la 
pesatura percentuale.  
Premere Sì per eliminare il peso di riferimento memorizzato.  
 

Determinazione di un peso di riferimento 
Se in memoria non è presente alcun peso di riferimento, è necessario 
determinarne uno. Nel display secondario è visualizzato PUT SAMPLE 
(POSIZIONARE CAMPIONE). Il peso attuale è visualizzato sul display principale. 
  
Posizionare il peso di riferimento sul piatto e premere il tasto Function 
(Funzione). L’esempio mostra 50 grammi come peso di riferimento.  
Rimuovere il peso di riferimento e mettere l’articolo da paragonare sul piatto. La 
bilancia indica la percentuale attuale sul display principale. Il display secondario 
indica il peso nell’unità di misura selezionata.  
Quando viene premuto il tasto Function (Funzione) il display secondario 
visualizza brevemente il peso di riferimento sul display secondario. 
 
Eliminazione del Peso di riferimento 
Premere e tenere premuto il tasto Mode (Modalità) finché viene visualizzato 
PERCENT (PERCENTUALE) sul display secondario. 



17 

3.6 CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE  
 
3.6.1 Pesatura con carico sospeso (da sotto) 
La bilancia é dotata di un gancio per la pesa da sotto. 
 

Nota: prima di girare la bilancia, installare la copertura del  
cono per non danneggiare la cella di carico.  
 

Per utilizzare questa caratteristica, togliere l’alimentazione  
elettrica dalla bilancia e levare la copertura protettiva  
dall’apertura del gancio per pesatura con carico sospeso.  
 
La bilancia può essere sostenuta utilizzando dei martinetti da 
laboratorio o un altro metodo. Fare attenzione che la bilancia 
sia stabile. Usare un cavo per attaccare gli articoli da pesare.  

 
3.7 IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA  
Per aprire e navigare nei menu, consultare la sezione 3.4.2.  
 
3.7.1 Calibrazione  
Le bilance consentono cinque metodi di calibrazione: calibrazione interna, calibrazione del guadagno, calibrazione della 
linearità, verifica della calibrazione e aggiustamento calibrazione.  

 InCal - Per i modelli dotati di calibrazione interna, la calibrazione della bilancia viene eseguita mediante  
(Interna)  una massa interna. 

 Span - La calibrazione del guadagno assicura letture corrette entro le specifiche mediante due valori di 
 (Guadagno)     peso: zero e un valore di peso compreso tra il 25% ed il 100% della capacità della bilancia. 

 Linearity - La calibrazione della linearità riduce al minimo la deviazione tra il peso effettivo e quello 
(Linearità)  visualizzato dalla bilancia. Vengono utilizzati tre valori di peso: zero, un punto medio o vicino  al 
  punto medio, e un valore di peso pari alla portata massima della bilancia o vicino alla portata 
  massima. 

 Cal Test - La verifica della calibrazione consente il controllo dei dati di calibrazione memorizzati rispetto alla  
 (Verifica)      massa utilizzata.  

 Cal Adj - Per i modelli dotati di calibrazione interna, è consentito l'aggiustamento della calibrazione.  
 (Aggiustamento) 
 

Nota: è possibile bloccare la calibrazione per impedirne la modifica da parte di personale non autorizzato. Se la 
calibrazione è stata bloccata, è possibile eseguire solo i passi InCal e Cal Test. 
Con bilancia per l'utilizzo in rapporto con terzi è possibile eseguire solo i passi InCal e Cal Test. 
   

Prima di avviare la calibrazione, è necessario assicurarsi che siano disponibili delle masse. Le masse richieste per la 
calibrazione sono elencate nella tabella nella sezione 3.7.2. I punti di calibrazione del guadagno predefiniti sono mostrati in 
grassetto.  
 
 
InCal – Calibrazione interna (modelli InCal) 
I modelli dotati di calibrazione interna possono essere calibrati senza l'uso di pesi 
esterni. Con la bilancia accesa, tenere premuto il tasto Menu-Cal (Menu 
Calibrazione) finché non viene visualizzato il menu CALIBRATE, poi rilasciarlo. 
 

Premere Yes (Sì) per avviare il processo di calibrazione interno. Una volta 
terminata la calibrazione interna, la bilancia ritorna alla modalità attualmente 
selezionata. 
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Span - Calibrazione del guadagno 
Con la bilancia accesa, tenere premuto il tasto Menu-Cal (Menu Calibrazione) 
finché non viene visualizzato MENU, poi rilasciarlo. Viene visualizzato 
CALIBRATE (Calibrazione) lampeggiante.  
 

Nota: se la bilancia è dotata di InCal, premere il tasto No per selezionare la 
calibrazione del guadagno.  
 
Premere Yes (Sì) per avviare la calibrazione del guadagno.  
  
Innanzitutto viene rilevato il valore di zero. Quindi sul display viene visualizzato il 
valore del peso di calibrazione del guadagno.  
 
Premere No per passare a un peso di calibrazione alternativo. Premere Yes (Sì) 
quando viene visualizzato il peso di calibrazione desiderato.  
Mettere il peso di calibrazione specificato sulla piattaforma. Dopo la calibrazione, 
rimuovere il peso dalla piattaforma. Per interrompere la calibrazione in qualsiasi 
momento, premere il tasto Exit (Esci).  
 
 
 
 
 
Linearità - Calibrazione della linearità  

AVVISO: 

La calibrazione della linearità è necessaria solo se l'errore sulla linearità supera la tolleranza nella tabella delle 
specifiche tecniche (sezione 5.2). 
 
Con la bilancia accesa, tenere premuto il tasto Menu-Cal (Menu Calibrazione) 
finché viene visualizzato il menu CALIBRATE, poi rilasciarlo.  
  
Premere Yes (Sì) per attivare la calibrazione.  
 
Nota: premere più volte il tasto No fino a selezionare la calibrazione della linearità. 
Viene visualizzato Linearity (Calibrazione della linearità) lampeggiante.  
 
 
Premere Yes (Sì) e seguire le istruzioni sullo schermo. Utilizzare i valori di peso 
visualizzati sul display principale.  
 
Innanzitutto viene rilevato il valore di zero. Quindi sul display viene visualizzato il 
primo valore del peso della calibrazione.  
 
Viene visualizzato PUT WEIGHT (Inserisci peso). Mettere il peso di calibrazione 
specificato sulla piattaforma.  
 
 
Dopo pochi secondi, viene visualizzato PUT WEIGHT (Posizionare peso): mettere 
il secondo peso di calibrazione specificato sulla piattaforma. 
Pochi secondi dopo, viene visualizzato il peso della calibrazione.  
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Al termine della calibrazione viene visualizzato per pochi attimi LINEAR DONE 
(Linearità fatto). 
 
Dopo la calibrazione, rimuovere il peso dalla piattaforma. Per uscire dal menu, 
premere Exit (Esci). 
 
Per interrompere la calibrazione in qualsiasi momento, premere il tasto Exit (Esci).  
 
Cal Test - Verifica della calibrazione (modelli InCal)  
La verifica della calibrazione consente di controllare una massa di calibrazione 
nota confrontandola con le ultime informazioni di calibrazione memorizzate nella 
bilancia.  
 
Tenere premuto il tasto Menu-Cal fino a quando non viene visualizzato MENU 
CALIBRATE (Menu Calibrazione).  
 
Premere Yes (Sì) per entrare nella calibrazione. 
Premere più volte il tasto No fino a quando viene visualizzato CAL TEST 
(Verifica calibrazione). 
 
Premere Yes (Sì) e seguire le istruzioni sullo schermo.  
 
Mettere il peso di calibrazione specificato sulla piattaforma. Dopo un breve 
intervallo, il display indica la differenza di peso dall'ultima calibrazione e quindi 
visualizza il peso di calibrazione sulla piattaforma. Dopo il test, rimuovere il peso di 
calibrazione dalla piattaforma. Per uscire dal menu, premere Exit (Esci).  
 
Cal Adj - Aggiustamento della calibrazione (modelli InCal) 
L'aggiustamento della calibrazione può essere utilizzata per aggiustare il risultato della calibrazione interna per divisioni 
±100. 
Nota: prima di eseguire un aggiustamento della calibrazione, eseguire una calibrazione interna. Per verificare se è 
necessaria una calibrazione, mettere una massa di verifica sulla piattaforma e annotare la differenza (in divisioni) tra il 
valore della massa nominare e la lettura effettiva. Fare riferimento alla Sezione 3.7.2 e utilizzare il valore più elevato dalla 
colonna Punti di calibrazione del guadagno. Se la differenza rientra nella divisione ±1, non è necessario l'aggiustamento 
della calibrazione. Se la differenza supera la divisione ±1, è necessario l'aggiustamento della calibrazione. Dopo un 
aggiustamento della calibrazione, ripetere le procedure di calibrazione interna e di verifica. 
 

Per eseguire un aggiustamento della calibrazione, premere il tasto Menu-Cal fino 
a quando viene visualizzato MENU CALIBRATE (Menu Calibrazione).  
 

Premere Yes (Sì) per entrare nel sotto menu di calibrazione.  
 

Premere No fino a quando non viene visualizzato CAL ADJ (Aggiustamento 
calibrazione).  
 

Premere Yes (Sì) per entrare nella voce di menu CAL ADJ e visualizzare 
l'impostazione corrente. Se la lettura effettiva era inferiore al valore della massa 
nominale, è necessario un aggiustamento positivo.  
 

Premere No fino a quando l'impostazione non corrisponde alla differenza annotata 
in precedenza nella procedura.  
 

Se la lettura effettiva era superiore al valore della massa nominale, è necessario 
un aggiustamento negativo.  
 

Premere Back (Indietro) fino a quando l'impostazione non corrisponde alla 
differenza annotata in precedenza nella procedura.  
 

Premere Yes (Sì) per confermare e memorizzare l'impostazione.  
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3.7.2 Masse di calibrazione 
 

Modello Punti di calibrazione della linearità Punti di calibrazione del guadagno (1) Massa campione Classe OIML 

ALD114  50g / 100g  50g , 100g  E2 

ALD213  100g / 200g  100g, 200g  E2 

ALD264  150g / 250g  200g, 250g  E2 

ALD313  150g / 300g  150g, 200g, 250g, 300g  E2 

ALD413  200g / 400g  200g, 300g, 400g  E2 

ALD513  200g / 500g  200g, 300g,400g , 500g  E2 

AV2102  1000g / 2000g  1000g, 2000g  E2 

AV4102  2000g / 4000g  2000g, 3000g, 4000g  E2 

 
3.7.3 Setup (Impostazioni) 

SETUP (IMPOSTAZIONI) 

Legal Trade  (Utilizzo in rapporto con terzi)  On/Off  (Abilitato/Disabilitato) 
Auto Tare  (Tara automatica)    On/Off  (Abilitata/Disabilitata) 
Auto Off  (Spegnimento automatico)   Off, 1, 2, 5 min.  (Spento, 1, 2, 5 minuti)  
End Setup  (Fine Impostazioni) 

                

Legal Trade (Utilizzo in rapporto con terzi) 
Quando questa opzione viene impostata su On (Abilitato), la bilancia funziona secondo le normative per l'utilizzo in 
rapporto con terzi. 
 

Auto Tare (Tara automatica)  
Quando questa opzione viene impostata su On (Abilitata), la bilancia calcola automaticamente come tara il primo peso 
posto sul piatto. 
 

Auto Off (Spegnimento automatico)  
Quando questa opzione viene impostata su 1, 2 o 5 minuti, la bilancia si spegnerà nell’intervallo di tempo selezionato se 
non c’è stata nessuna attività. Impostare su OFF (Disabilitato) per il funzionamento continuato.  
 

End Setup (Fine Impostazioni) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al sotto menu Readout (Risultati). Premere il tasto No per tornare alla voce di menu 
LEGAL TRADE. 
           

3.7.4 Readout (Risultati) 
READOUT (RISULTATI) 

Auto Zero (Inseguimento di Zero)    Off, .5d, 1d, 2d, 5d  (Disabilitato .5d, 1d, 2d, 5d) 
Filter (Filtro)      Low, Medium, High  (Basso, Medio, Alto)  
Gross Ind. (Indicatore di lordo)    G, B, Off  (G,B, Disabilitato)  
End Read (Fine risultati)  

                       

Auto Zero (Inseguimento di Zero) 
Consente l’impostazione dell'inseguimento di Zero: 0.5, 1, 2 o 5 divisioni.  
 

Filter (Filtro) 
Consente l’impostazione del filtro della bilancia: Basso, Medio, Alto. Compensa le vibrazioni causate da correnti d’aria 
eccessive. 
 

Gross Ind. (Indicatore di lordo) 
Consente l’impostazione dell’indicatore di lordo su G (gross), B (brutto) o Off (Disabilitato). 
 

End Read (Fine Risultati) 
Premere il pulsante Yes (Sì) per passare al sottomenu Mode. Premere No per ritornare a Auto Zero (Zero automatico). 
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3.7.5 Mode (Modalità) 
Il sottomenu Mode (Modalità) viene utilizzato per abilitare o disabilitare le modalità d’applicazione. 

MODE (MODALITÀ) 

Weigh  (Peso)  On/Off  (Abilitato/Disabilitato) 
Count  (Conteggio) On/Off  (Abilitato/Disabilitato) 
  Apw Optimize (Ottimizzazione Peso medio unitario)  On/Off (Abilitato/Disabilitato) 
Percent  (Percentuale) On/Off  (Abilitato/Disabilitato) 
End Mode  (Fine Modalità) 

          

Weigh (Peso) 
Consente di impostare la modalità di peso su On (Abilitata) o Off (Disabilitata). 
 

Count (Conteggio) 
Consente l’impostazione della modalità di conteggio su On (Abilitata) o Off (Disabilitata). Se Count (Conteggio) viene 
impostato su On (Abilitato), APW optimize (Ottimizzazione Peso medio delle parti) può essere impostata su On (Abilitata) o 
Off (Disabilitata). 
 

Percent (Percentuale) 
Consente l’impostazione della modalità di pesatura percentuale su On (Abilitata) o Off (Disabilitata). 
 

End Mode (Fine Modalità) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al sotto menu Unit (Unità di misura). Premere No per ritornare su Weigh (Peso). 
 
3.7.6 Unit (Unità di misura) 
Il sottomenu Unit (Unità di misura) viene utilizzato per abilitare o disabilitare le unità di misura. Le unità di misura variano a 
seconda del modello. 
 

 
 
 
 
 
  
 
End Unit (Fine Unità di misura) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al sottomenu Print-1 (Stampa-1). Premere No per ritornare alla prima unità di misura 
disponibile. 
 

3.7.7 Print-1 (Stampa-1) 
Il sottomenu Print-1 (Stampa-1) viene usato per impostare i parametri di stampa per una stampante o un computer esterni. 

PRINT-1 (STAMPA-1) 

Output (Uscita) When Stable  (Quando stabile) On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 GLP Tare  (Tara GLP) On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
Auto Print (Stampa automatica)  Off (Disabilitata) 
 Continuos  (Continua) 
 Interval  (Intervallo) 1 -3600 seconds (secondi) 
 When Stable  (Quando stabile) Load (Carico stabile), Load & Zero (Carico e Zero) 
Content (Contenuto)  NumberOnly  (Solo Numeri), On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Header (Intestazione)  On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Gross (Peso Lordo) On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Net (Peso Netto) On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Tare (Tara)  On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Reference (Riferimento) On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 Result (Risultato)  On/Off (Abilitata/Disabilitata) 
 GLP 
Layout (Disposizione)  Line Format (Formato linea) Multi (multipla), Single (Singola) 
 4LF-(Formato 4 linee)  Yes (Sì)/No 
 Form Feed (Alimentazione modulo) Yes (Sì)/No 
List (Elenco) Yes (Sì)/No 
End Print-1  (Fine Stampa-1) 

UNIT (UNITÀ DI MISURA) 
mg  On/Off*  
g  On/Off 
kg  On/Off 
oz  On/Off 
lb  On/Off 
ct  On/Off 
End Unit  (Fine Unità di misura) 
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Output (Uscita) 
Impostare When Stable (Quando stabile) su On (Abilitato) per stampare solo valori stabili. Impostare When Stable (Quando 
stabile) su Off (Disabilitato) per stampare valori stabili o instabili.  
Impostare GLP Tare (Tara GLP) su On (Abilitata) per stampare i dati GLP dopo un’operazione di tara. Impostare GLP Tare 
(Tara GLP) su Off (Disabilitata) per disabilitare questa caratteristica. 
 

Auto Print (Stampa automatica)  
Quando viene impostata su Continuous (Continua), il valore visualizzato viene stampato in continuazione. Quando viene 
impostata su Interval (Intervallo), il valore visualizzato viene stampato con l’intervallo specificato dall’utente (da 1 a 3600 
secondi). Se impostata su When Stable (Quando stabile), la bilancia stampa automaticamente il valore visualizzato quando 
si ottiene la stabilità. Inoltre va eseguita un’altra impostazione per  determinare se vengono stampati solo valori non- zero 
stabili (Load) (carico) o se verranno stampati valori stabili sia zero che non-zero (Load & Zero) (Carico e Zero). Quando è 
impostata su Off (Disabilitata), la caratteristica Auto print (Stampa automatica) viene disabilitata.  
 

Content (Contenuto)  
Tutte queste caratteristiche possono essere impostate su On (Abilitata) o Off (Disabilitata). Numeric data only (Solo dati 
numerici), Header (Intestazione), Gross (Peso Lordo), Net (Peso Netto), Tare (Tara), Reference (Riferimento), Result 
(Risultato), GLP. (Vedere stampa campione 3.10).  
 
Layout (Disposizione)  
Determina il formato dei dati in uscita ad una stampante o ad un computer. Se Line Format (Formato della linea) viene 
impostato su Multi, viene generato uno stampato multilinee. Se viene impostato su Single (Singolo), viene generato uno 
stampato a linea singola. Se 4 LF viene impostato su yes (sì), 4 linee di avanzamento (carattere ascii 10) vengono aggiunti 
allo stampato. Se Form feed  viene impostata su Yes (Sì), viene aggiunto un salto pagina (carattere ascii 12) allo stampato. 
 

List (Elenco) 
Quando viene selezionato Yes (Sì), viene generato uno stampato delle impostazioni della bilancia. 
 

End Print-1 (Fine Stampa-1) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al menu successivo, RS232-1. Premendo No si ritorna, alla voce di menu Output 
(Uscita). 
 

3.7.8 RS232-1  
Il sotto-menu RS232-1 viene usato per impostare i parametri di comunicazione per una stampante o un computer esterni.  
  

RS232-1 

Baud 600..2400...19200 
Parity (Parità) 7 Even (Pari), 7 Odd (Dispari), 7 No Parity (Nessuna parità), 8 No Parity (Nessuna parità). 
Handshake  Off, XONXOFF, Hardware  
End RS1 (Fine RS1) 

                 

Baud 
Sono disponibili i seguenti valori : 600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19.200. 
 

Parity (Parità) 
Sono disponibili le seguenti impostazioni: 7 Even, 7 Odd, 7 No Parity e 8 No Parity. 
 

Handshake 
Sono disponibili le seguenti impostazioni: Off, XONXOFF e (solo per RS232-1) Hardware. 
 

End RS1 (Fine RS1) 
Premendo il tasto Yes (Sì) si passa al sotto-menu o GLP Data. Premendo No si ritorna alla voce di menu Baud. 
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3.7.9 GLP Data (Dati GLP) 

GLP DATA (DATI GLP) 

User ID (ID Utente) Set... (Imposta)  
Proj ID (ID Progetto) Set... (Imposta)  
Time (Orario) Type-12hr, 24hr, (Tipo 12 ore, 24 ore), Set... (Imposta), Adj (Regola) -60, +60  
Date (Data) Type (Tipo) mdy,...dym (mga) (gam) Set... (Imposta)  
End GLP Data (Fine Dati GLP) 

            

User ID (ID Utente) 
Viene utilizzato per inserire un User ID (ID Utente) con fino a 10 caratteri. 
 

Project ID (ID Progetto)  
Viene utilizzato per inserire un Project ID (ID Progetto) con fino a 10 caratteri.  
 

Inserimento di un User ID (ID Utente) o Project ID (ID Progetto) 
Inserire l’ID Utente o Progetto un carattere per volta. Il carattere da inserire viene evidenziato con un cursore lampeggiante 
(sottolineatore). Premere ripetutamente il tasto No per passare attraverso l’elenco dei caratteri disponibili. ((spazio, -, da 0 a 
9, dalla A alla Z). Premere il tasto Sì per selezionare il carattere visualizzato e muovere il cursore a destra di una posizione. 
Dopo aver inserito il decimo carattere, l’ID a dieci caratteri lampeggia. Premere il tasto No per modificare l’ID visualizzato o 
il tasto Yes (Sì) per accettare l’ID e per passare alla voce di menu seguente. 
 
Time (Orario) 

Type (Tipo)  
Impostare il tipo su 12 ore o 24.  
 

Set (Imposta)  
Imposta l’orario corrente utilizzando il formato selezionato nella voce di menu Type (Tipo). 
 

Adjust (Regola) 
Inserire un valore di regolazione compreso tra -60 e + 60 secondi per giorno. 
 

Date (Data) 
Impostare il tipo di data: M/G/A, G/M/A, A/M/G, M/A/G, A/G/M, G/A/M e la data corrente. 
 

End GLP Data (Fine Dati GLP) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al sotto-menu GLP Print (Stampa GLP). Premere il tasto No per ritornare all’User ID 
(ID Utente). 
 
3.7.10 GLP Print (Stampa GLP)  
Selezionare le voci GLP da stampare impostandole su On (Abilitata). 
 

GLP PRINT (STAMPA GLP) 

Time(Orario)   On/Off*  
Balance ID (ID Bilancia)  On/Off  
User ID(ID Utente)  On/Off  
Project ID(ID Progetto)  On/Off  
Difference (Differenza)  On/Off  
Name (Nome)   On/Off  
End GLP Prt (Fine Stampa GLP)  

 
End GLP Print (Fine Stampa GLP) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al sotto-menu di ripristino. Premere il tasto No per ritornare a Time (Orario). 
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3.7.11 Reset (Ripristino) 

RESET (RIPRISTINO) 

Setup (Impostazione)  RESET?*  
Readout (Risultati)  RESET?  
Mode (Modalità)  RESET?  
Unit (Unità di misura)  RESET?  
Print-1 (Stampa-1)  RESET?  
RS232-1  RESET?  
GLP Data(Dati GLP)  RESET?  
GLP Print (Stampa GLP)  RESET? 
Lockout (Blocco)  RESET?  
Global (Globale)  RESET?  
End Reset (Fine Ripristino)  

 
Setup (Impostazione) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di Setup (Impostazione) alle impostazioni di fabbrica. 
 

Readout (Risultati) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di Readout (Risultati) alle impostazioni di fabbrica. 
 

Mode (Modalità) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di (Mode) Modalità alle impostazioni di fabbrica. 
 

Unit (Unità di misura) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di Unit (Unità di misura) alle impostazioni di fabbrica. 
 

Print-1 (Stampa-1) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di Print-1 (Stampa-1) alle impostazioni di fabbrica. 
 

RS232-1 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di RS232-1 alle impostazioni di fabbrica.  
 

GLP Data (Dati GLP) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di GLP Data (Dati GLP) alle impostazioni di fabbrica. 
 
GLP Print (Stampa GLP) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di GLP Print (Stampa GLP) alle impostazioni di fabbrica. 
 

Lockout (Blocco) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu di Lockout (Blocco) alle impostazioni di fabbrica. 
 

Global (Globale) 
Selezionare Yes (Sì) per far ritornare le voci di menu nei sotto-menu alle impostazioni di fabbrica. 
 

End Reset (Fine ripristino) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al menu Lockout (Blocco). Premere il tasto No per ritornare a Setup (Impostazioni). 
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3.7.12 Lockout (Blocco)  
Usare questo sotto-menu per evitare modifiche non autorizzate alle impostazioni di menu. Se viene bloccato un sotto-
menu, le sue impostazioni di menu possono essere viste ma non modificate.  
 

LOCKOUT (BLOCCO) 

Calibrate (Calibrazione)  On/Off  
Setup (Impostazione)  On/Off  
Readout (Risultati)  On/Off  
Mode (Modalità)  On/Off  
Unit (Unità)  On/Off  
Print-1 (Stampa-1)  On/Off 
RS232-1  On/Off  
GLP Data (Dati GLP)  On/Off  
GLP Print (Stampa GLP) On/Off  
Reset (Ripristino)  On/Off  
Lock Set (Impostazione Blocco)  On/Off  
End Lockout (Fine Blocco)  

                 

Cal (Calibrazione) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare e nascondere il menu Cal (Calibrazione). 
 

Setup (Impostazione) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Setup (Impostazione). 
 

Readout (Risultati) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Readout (Risultati). 
 

Mode (Modalità) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Mode (Modalità). 
 

Unit (Unità di misura) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Unit (Unità di misura). 
 

Print-1 (Stampa 1) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Print-1 (Stampa-1). 
 

RS232-1  
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu RS232-1.  
    

GLP Data (Dati GLP) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu GLP Data (Dati GLP). 
 

GLP Print (Stampa GLP) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu GLP Print (Stampa GLP). 
 

Reset (Ripristino) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare il menu Reset (Ripristino). 
 

Lock Set (Impostazioni bloccate) 
Impostare su On (Abilitata) per bloccare tutte le impostazioni del menu. Quando è impostato su Off (Disabilitata), le 
impostazioni bloccate di tutti i menu sono accessibili. Per disabilitare Lock Set (Impostazioni bloccate) consultare la sezione 
3.9. 
 

End Lockout (Fine blocco) 
Premere il tasto Yes (Sì) per passare al menu Fine. Premere il tasto No per tornare al menu Cal (Calibrazione).  
 
3.7.13 End (Fine) 
Il menu End (Fine) viene utilizzato per uscire da tutti i menu e ritornare all’applicazione precedente.  



26 

3.8 LEGAL FOR TRADE (LFT) (VERSIONE PER L'UTILIZZO IN RAPPORTO CON TERZI) 
I modelli Specifici sono stati progettati in conformità alla normativa per l'utilizzo in rapporto con terzi. Quando l’impostazione 
della voce LEGAL TRADE è impostata su ON (ABILITATA), le condizioni seguenti sono valide: 

 Il menu CALIBRATION (CALIBRAZIONE) è nascosto.  

 Il menu LEGAL TRADE è bloccato. 

 La voce di menu AUTO ZERO (ZERO AUTOMATICO) è impostata su 0.5d e bloccata.  

 La voce di menu OUTPUT WHENSTABLE (USCITA QUANDO STABILE) è impostata su ON (ABILITATA) ed è 
bloccata. 

 L’impostazione CONTINUOUS (CONTINUA) nella voce di menu AUTO PRINT (STAMPA AUTOMATICA) è 
nascosta. 

 

3.9 BLOCCO DELL’ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA 
Quando viene usata con il menu Lockout (Blocco), la bilancia può essere sigillata in modo da evitare o da monitorare le 
modifiche non autorizzate alle sue impostazioni. Per le applicazioni per l'utilizzo in rapporto con terzi, la bilancia deve 
essere sigillata per evitare l’accesso ai parametri metrologici. 
 

Per sigillare la bilancia, coprire il foro di accesso all’interruttore di blocco sulla parte posteriore della bilancia. Si possono 
utilizzare sia un sigillo di carta che uno in metallo.  
 

Per riottenere l’accesso alle impostazioni bloccate, rompere il sigillo e premere l’interruttore Lock (Blocco)  
durante l’accensione. 
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3.10 STAMPA DEI DATI  
La stampa dei dati su un computer esterno richiede che i parametri di comunicazione nei sotto-menu RS232-1 siano 
impostati per rispondere ai parametri di comunicazione delle periferiche esterne.  
 

// Se GLP IMPOSTATO>L’orario è ABILITATO 
// Se GLP IMPOSTATO>L’ID Bilancia è ABILITATO 
// Se GLP IMPOSTATO>L’ID Utente è ABILITATO 
// Se GLP IMPOSTATO>L’ID Progetto è ABILITATO 
// Se GLP IMPOSTATO>Il Nome è ABILITATO 
 

// Se è inserito un valore di tara, queste tre voci sono stampate se selezionate nel menu "Print-1"  
// ABILITATO – G, B o [spazio] come determinato nel sotto-menu "Redaout" (Risultati). 
// Tara ABILITATA 
// Peso Netto ABILITATO 
// Altrimenti, viene stampato il peso lordo se viene selezionato nella stringa di definizione 
// Peso Lordo ABILITATO – G, B o [spazio] come determinato nel sotto-menu"Redaout" (Risultati). 
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4. MANUTENZIONE  
 

4.1 CALIBRAZIONE  
Periodicamente, verificare la calibrazione ponendo un peso calibrato sulla bilancia e se la calibrazione è necessaria, 
consultare la sezione 3.7.1.  
 

4.2 PULIZIA  
Se fosse necessario pulire la bilancia, usare uno straccio umido e con detergente delicato. Non lasciare che liquidi entrino 
nella bilancia. Non usare prodotti chimici per pulire la bilancia, perchè si può danneggiare la copertura esterna.  
 

4.3 INDIVIDUAZIONE GUASTI  
La tavola seguente elenca i problemi comuni, le cause possibili e le varie soluzioni.  
 

Sintomo Causa possibile Soluzione  

La bilancia non si accende   L'alimentazione elettrica di rete 
non è collegata 

 Batteria scarica 

 Collegare l'alimentatore di rete.  
 

 Sostituire le batterie 

La bilancia non visualizza il peso 
accuratamente 
 

 Calibrazione errata 

 Ambiente non stabile 

 Eseguire la calibrazione 

 Spostare la bilancia in una posizione 
adatta 

Impossibile tarare la bilancia  
 

 Menu Calibrazione bloccato 

 Parametro LFT impostato su on 

 Lettura peso instabile 

 Attivare il menu Calibrazione 

 Disattivare il parametro LFT 

 Eliminare le vibrazioni  

Impossibile cambiare le impostazioni di 
Menu 

 Sottomenu bloccato 

 Parametro LFT impostato su on 

 Sbloccare il sottomenu  

 Disattivare il parametro LFT 

Errore 7.0 
 

 Lettura peso instabile  Eliminare le vibrazioni  

Errore 8.0  
 

 La lettura del peso è inferiore al 
limite inferiore dell'autozero 
all'accensione 

 Posizionare il piano sulla bilancia 

Errore 8.1  
 

 La lettura del peso è superiore al 
limite superiore dell'autozero 
all'accensione 

 Scaricare la bilancia 

Errore 8.3  
 

 La lettura del peso è superiore al 
limite di sovraccarico (overload) 

 Scaricare la bilancia  

Errore 8.4  
 

 La lettura del peso è inferiore al 
limite di sovraccarico (overload) 

 Posizionare il piano sulla bilancia 

Errore 9.0  
 

 Guasto interno  Rispedire la bilancia all'assistenza 

Errore 9.5   Calibrazione produzione non 
presente.  

 Rispedire la bilancia all'assistenza.  

Errore 9.8   Dati calibrazione utente non 
presenti. (Necessari solo con 
parametro LFT ON) 

 Tarare bilancia.  

Errore 53   Errore Checksum EEPROM   Accendere, spegnere. Se la bilancia 
non funziona, rispedire all'assistenza.  

LOW REF WT   Il peso medio unitario è troppo 
basso. (Avvertenza)  

 Consultare la sezione 3.5.2.  

REF WT Err   Il peso di riferimento è troppo 
basso  

 Il peso sul piatto è troppo basso 
per definire un peso di riferimento 
valido 

 Aumentare le dimensioni del 
campione.  

- - - - - -  Occupato (tara, zero, in stampa)  Attendere il completamento.  
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5. DATI TECNICI  
Condizioni ambientali. 
I dati tecnici sono validi sotto le condizioni ambientali seguenti: 

 Temperatura ambiente: da 10 °C a 30 °C  

 Umidità relativa: da 15 % a 80 % a 31 °C senza condensa, in diminuzione lineare al 50 % a 40 °C  

 Altezza al livello del mare: fino a 2000 m L’operabilità viene assicurata a temperature ambiente comprese tra 5 e 
40 °C  

 

Alimentazione elettrica  

 Adattatore Vac  
Ingresso alimentazione elettrica 6-14.5 Vac, 50/60Hz 4VA or 7-20 Vdc 4W.  

 

Materiali  

 Alloggiamento, base: plastica (ABS/PC)  

 Alloggiamento, parte superiore: plastica (ABS/PC)  

 Piattaforma: 18/10 acciaio inossidabile  
 

Protezione  

 Protetta contro la polvere e l’acqua  

 Grado di inquinamento: 2  

 Categoria d’installazione: Classe II  

 EMC: vedere la dichiarazione di conformità  
 

5.1 DISEGNI TECNICI  

 
ALD114, ALD246  ALD2102,ALD4102 

 
ALD213, ALD413, ALD513    

 
Nota: vedere la tabella alla pagina successiva per i modelli e le dimensioni. 
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5.2 SPECIFICHE TECNICHE 
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5.3 COMUNICAZIONI RS232 
La bilancia è dotata di un’interfaccia RS232 (COM1). Collegando la bilancia ad un computer vi consente di controllarla dal 
computer stesso e di ricevere dati come il peso visualizzato.  
 
5.3.1 Elenco comandi seriali 
I comandi elencati nella tabella seguente verranno riconosciuti dalla bilancia. La bilancia visualizzerà “ES” per i comandi 
non validi.  
 

Carattere  Funzione  

IP  Stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile).  

P  Stampa del peso visualizzato (stabile o instabile).  

CP  Stampa continua. 0P termina la stampa continua.  

SP  Stampa del peso visualizzato stabile.  

SLP  Stampa automatica del peso visualizzato stabile non zero.  

SLZP  Stampa automatica del peso visualizzato stabile non zero e lettura zero stabile.  

xP  Stampa intervallo x = Intervallo stampa (1-3600 secondi).  0P termina la stampa dell'intervallo.  

Z  Equivale a premere il tasto Zero.  

T  Equivale a premere il tasto Tare (Tara).  

xT  Stabilisce un valore di tara preimpostato in grammi. X= valore di tara preimpostato in grammi. 

PT  Stampa il peso Tara memorizzato.  

PM  Stampa la modalità corrente (modalità di pesa).  

M  Scorre alla successiva modalità abilitata.  

PU  Stampa l'unità di misura corrente.  

U  Scorre alla successiva unità di misura abilitata.  

OFF  Spegne la bilancia.  

ON  Accende la bilancia.  

PSN  Stampa il numero di serie.  

PV  Versione di stampa: nome, revisione software  

x#  Imposta il peso di riferimento PC (x) in grammi (deve avere un APW memorizzato).  

P#  Stampa il peso di riferimento PC.  

x%  Imposta il peso (x) di riferimento % in grammi (deve essere memorizzato un peso di riferimento).  

P%  Stampa il peso di riferimento percentuale.  

PTIME  Stampa l'ora corrente.  

PDATE  Stampa la data corrente.  
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5.3.2 Collegamenti RS232 
 
Interfaccia RS232 
Sulla parte posteriore della bilancia, il connettore COM1 a “D” femmina a 9 pin viene fornito per interfaccia ad altri 
dispositivi. I collegamenti ai PIN sono indicati nell’illustrazione seguente:.  
 

  

 

 

* Gli interruttori esterni PRINT (STAMPA) e/o TARE (TARA) devono essere installati come indicato nello schema.  
Devono essere utilizzati interruttori con contatto normalmente aperto. Per abilitare questa caratteristica, mettersi in contatto 
col Supporto Tecnico.

Collegamenti a pin COM1 

1 – Tara remota  
2 – TxD  
3 – RxD  
4 – DSR  
5 – Terra 
 6 – DTR  
7 – CTS  
8 – RTS  
9 – Stampa remota  
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Il presente dispositivo è conforme agli standard essenziali e alle altre normative 
pertinenti dei regolamenti europei applicabili. La Dichiarazione di Conformità è 
disponibile all'indirizzo Internet www.scalehouse.it. 
 

 

GARANZIA 
 

I prodotti Scale House sono assistiti da garanzia per dodici mesi dalla data di 
acquisto, con esclusione delle parti classificate come materiale di consumo 
come testine di stampa, batterie, ruote e motori elettrici e materiale di consumo. 
La garanzia su questo materiale è di tre mesi. Per maggiori informazioni potete 
rivolgervi al Centro di Assistenza Autorizzato nel seguito indicato. La garanzia è 
riferita al guasto derivante da eventuale difetto di costruzione e copre il costo 
della mano d'opera e dei componenti sostituiti. Il prodotto deve essere inviato 
nel suo imballo originale con trasporto a carico del mittente, presso la sede della 
venditrice. La garanzia non trova applicazione per i guasti derivanti da uso 
improprio e inosservanza delle istruzioni di funzionamento, fenomeno elettrico, 
tentativo di riparazione non autorizzato, collegamento ad altre apparecchiature o 
rimozione degli elementi identificativi del prodotto (numero di serie, etichetta, 
etc.). E' escluso qualsiasi indennizzo per danni, diretti o indiretti, provocati 
all'utente dal mancato o parziale funzionamento degli strumenti anche se 
durante il periodo di garanzia. La garanzia sulle celle di carico esclude i danni da 
urti e sovraccarichi. 

 
 

 

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO 

 

http://www.scalehouse.it/
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