Svensk Férening fér Vardhygien ° N
laneinstrument

Checklista/dekontamineringscertifikat for ankomst och retur av

SFVH e Original av checklista/dekontamineringscertifikat ska skickas tillbaka till leverantor vid retur av l3neinstrument
tillsammans med Ianeinstrumentdokumentationen.
} o Kopia av checklista/dekontamineringscertifikat sparas hos lantagare
‘ﬁ"adtech o Intyg — Fraktsedel satts fast pa utsidan av returforsandelsen.
LANMBINSIIUMENL: L...v.viticecececectete ettt ettt ettt e e e et s et et et e b et e b es s e e s e s et ebebebe bbb s s seseses e b et e b et e s e s eb s e ettt eb et et bbb s et e e se s et et bbb es s s e
LANINSLrUMENT id: ....vvvvcveieecveicercce e TIlIVErkare/IEVErantor: ..........cceovieiriirinesese e
BeSAIAre: .....oceeeeeeee e ANKOMSEAATUM. ..ottt et neenes
Ankomst (punkt 1-8 kontroll vid mottagande av laneinstrument) Ja Nej
1 Laneinstrument! finns pa plats enligt dverenskommelse och i tid for att mojliggora en kvalitetssédkrad
process innan anvandning - -
2 Laneinstrumenten har inte anvants pa djur, ar kontrollerade gallande funktion och innehall samt ar
rengjorda och desinfekterade enligt en validerad dokumenterad process och om inte, &ven steriliserade = -
3 Information om vilken metod som kan anvandas fér rengéring, desinfektion och sterilisering finns O O
4 Markning finns s att laneinstrument kan identifieras mot instrumentférteckning O 0O
5 Instrumentférteckningen med bilddokumentation och instruktion om hur laneinstrument eventuellt ska O O
demonteras och antal delar finns.
Operationsbeskrivning med bilder finns O O
7 Foljesedel for eventuella implantat finns O O
8 Laneinstrumenten ligger i instrumentgaller eller motsvarande, avsedda att anvandas i diskdesinfektor
och vid sterilisering a ]
Kommentar (anvand vid nej samt vid forslag om forbattringar eller anNat)..........ccceoieieriineiensee e
DAtUM. oottt SJUKNUS: .
Enhet/Avdelning: ... UNAEISKITL: ...
Retur (punkt 9-13 kontroll vid retur av laneinstrument) Ja Nej
9 Léaneinstrumenten ar kontrollerade géllande synbara skador samt 6verensstimmer med O O
instrumentforteckning.
10 En validerad rengérings- och desinfektionsprocess ar utford.
Ange diskdesinfektor och process.? O -
Diskdesinfektor: ..........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiea PrOCESS: vttt
11 Punkt 11 besvaras enbart om punkt 10 besvarats med NEJ
Enheten har inte en validerad diskdesinfektor. Laneinstrumenten ar darfor steriliserade men inte sterila.
Ange sterilisator och process. O O
Sterilisator:. ..o PrOCESS: \uivitinititi e
12 Bekréftar att ldneinstrumenten inte ar férpackat och markt som sterilt gods. =) O
13 Bekréftar att laneinstrumenten inte har anvants pa djur. O O
30 1010011 = TP TP OO TSR PP PR PR UROPTPN
DatUM: o UNAEISKIITL: L et ren s
TelefON: ..o NaMNFOrtYAHGANE: ... .
LANGINSIIUMENTEL AN TEIUIMEIAL il .........ivivivitieeieieie ettt e bbbttt st e ettt e bbbttt n e s e et ettt b es s s .

1 Med laneinstrument avses dven i forekommande fall medféljande icke pre-steriliserade implantat.
2 everantor ska i dialog med lantagaren sakerstalla att I&neinstrumenten genomgatt en validerad rengérings- och desinfektionsprocess, lantagaren ska kunna
uppvisa dokumentation som styrker detta. Om lantagaren inte kan pavisa att laneinstrumenten genomgétt en validerad rengorings- och desinfektionsprocess

ska lantagaren i samtliga fall sterilisera l&neinstrumenten innan retur till leverantor.
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INTYG - FRAKTSEDEL

Harmed intygas att innehallet i denna leverans, bestar av medicintekniska laneinstrument och eller
implantat som genomgatt en validerad rengorings- och desinfektionsprocess eller en
steriliseringsprocess, vilket sikerstiller att innehallet inte innebar nagon risk for smitta for den som

hanterar denna leverans.

Datum

Avsandande enhet/sjukhus

Avsandarens underskrift

Namnfortydligande

Avsandarens telefon

Godsmottagare och
leveransadress

Godsmottagares telefon

Eventuell kommentar

INTYG - FRAKTSEDEL anvinds vid retur av laneinstrument till leverantor. INTYG - FRAKTSEDEL &r en bilaga till checklista/dekontamineringscertifikat for
ankomst och retur av laneinstrument daterad 2019-10-10.
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